COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nor. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 33

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 48
Loc de prelevare: lesire Statie Bezdead Data si ora prelevarii probei: 07.01,.2022/09:20
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 07.01.2022/12:00
Cod proba: 62 Receptionat/inregistrat de: Hategan E.
Scopul analizei: igienizare
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 07.01.2022/12:20
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 07.01.2022/20:00
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 10.01.2022/13:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
.. oL \% .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa'r ea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9.5 7,4(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate “Sz’oglg fa 2500 537 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 4,68 SR EN 1SO 7027-1/2016
. pagi : >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/i > 0.1-<0.5 retea 0,78 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/| 0,82 SR EN ISO 7393-1/2002
N . . .
% clor rez'1dual liber din o Min.80 95
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1 1 SR EN I1SO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu g/l 200 - SR IS0 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 1,024 SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NOy) me/l 0.1 statierezervor 0,011 SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*" Fe™) ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
. . Grade .

Suma de calciu si magneziu | 5o Minim 5 13,89 SR IS0 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 1,70 SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI') mg/l 250 11,34 SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 36,10 STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.
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Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.32

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 48

Loc de prelevare: lesire Statie Bezdead Data si ora prelevarii probei: 07.01.2022/09:20
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 07.01.2022/12:00

Cod proba: 62 Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Scopul analizei: igienizare Data si ora efectuarii analizei: 07.01.2022/14:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 10.01.2022/11:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 10.01.2022/15:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 33

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nt. de colonii 1237°C | UFC/1m1 | Ve modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
SEF LABORATOR f ‘3 COMPARIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian, Cludia TARGOVISTE - DABBOVIIA S.A Biolog Manoiu Mirabela
Leborator Central Apé Central Apd Potabild
Cod F-17-7/1 L \L Loborator Apd Petabilé Pucicasn &/

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr. 1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 35

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 50
Loc de prelevare: Bezdead -Sat Bezdead, nr.883A,fam.Urzica- Data si ora prelevarii probei: 07.01.2022/10:00
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 07.01.2022/12:00
Cod proba: 65 ) Receptionat/inregistrat de: Hategan E,
Scopul analizei: igienizare
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: (07.01.2022/12:20
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 07.01.2022/16:40
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 10.01.2022/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa_rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,4(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate ”52/03’8 fa 2500 535 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 477 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor

Clor rezidual liber mg/! S 01-<0.5 retea 0,43 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/| 0,47 SR EN ISO 7393-1/2002

% clor rezidual liber din
clorul rezidual total

Amoniu (NH") mg/| 0,5 sLQ SR ISO 7150-1/2001

% Min.80 91

Culoare - 1) 1 SR EN IS0O7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO;) mg/! 0.1 Sf)""?f;:f”‘“ - SR EN 26777/C91-2006
Mangan g/l 50 - SR IS0 6333/1997
Fier (Fe**,Fe*") ng/l 200 - SR SO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu G(e};iiie Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/! 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

D) Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormat; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1.Q: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR ' /"’ COMPANiA DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia e JARGOVISTE - DABSOVIIA 3.2, Ch. Dimian Claudia
" Laborater Central Apé Potubild -
Cod F-17-6/1 Laborator Apd Potabild Putioasa} %
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr,1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.34

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 50

Loc de prelevare: Bezdead -Sat Bezdead, nr.883A,fam.Urzica | Data si ora prelevarii probei: 07.01.2022/10:00
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 07.01.2022/12:00

Cod proba: 65 Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Scopul analizei: igienizare Data si ora efectuarii analizei: 07.01.2022/14:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 10.01.2022/11:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 10.01,2022/15:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 35

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli - UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml Nicio modificare 0 SR EN 1SO 6222/2004
anormala
Nt. de colonii 1237°C | UFC/1m1 | Nei0 modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
SEF LABORAI:,.OR {y: CUMPAM. DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Cldudia . ) JARGOVISIE - DABEOVITA S.A. Biolog Manoiu Mirabela
Q -  loboiator Central Apd Potubild
Cod F-17-7/1 1 Laborator Apd Potubilé Pucioas )/

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 36

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 51
Loc de prelevare: Bezdead —Str.Principala, nr.1152,fam.Cioroba Data si ora prelevarii probei: 07.01.2022/10:20
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 07.01.2022/12:00
Cod proba: 67 Receptionat/inregistrat de: Hategan E.
Scopul analizei: igienizare
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 07.01.2022/12:20
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 07.01.2022/16:40
Prelevat de; Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului; 10.01.2022/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
.. . Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 7,5(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate “82/02“5 la 2500 546 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 4,32 SR EN ISO 7027-1/2016
. . . > 0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/1 2 01-<0.5 retea 0,50 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,53 SR EN ISO 7393-1/2002
0, - M 1 M
% clor Iez-1dual liber din % Min.80 94
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO3') mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO;) mg/l 0.1 statie.rezervor - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR SO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe’") g/t 200 - SR ISO 6332/C91/2006
. . Grade -

Suma de calciu si magneziu | .. o-o Minim 5 - SR IS0 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CID) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*L.Q: amoniu <0,019 mg/]

OBSERVATII: Valorile parametnlor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR Q_C ,,ﬁ‘g::}:;”;‘},gf,;}f A RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claydia Laborater Contral Apé Polabila Ch. Dlmign Claudia
Cod F-17-6/1 taborator Apé Potabild Pucicasa) ( 7
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr, 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.35

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 51

Loc de prelevare: Bezdead —Str.Principala, Data si ora prelevarii probei: 07.01.2022/10:20
nr.1152,fam.Cioroba Data si ora receptiei probei: 07,01.2022/12:00
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Cod proba: 67

Scopul analizei: igienizare Data si ora efectuarii analizei: 07.01.2022/14:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 10.01.2022/11:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezuitatului: 10.01,2022/15:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 36

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare ~ Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C | UFC/1mi | NVi© modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nt de colonii 1a 37°C | UFC/1ml | Vi¢i© modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
SEF LABORATOR COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dlmlal’l Claudla meowsrs DAMBOVITA S.4. Biolog Manoiu Mirabela
Lubom‘lar Ceniml Apd Pohbnlu .
Cod F-17-7/1 Lubomtor Api Potubild Pucioase /

Reproducerea buletinului de anahza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistfat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 37

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 55

Loc de prelevare: Bezdead —Sat Magura, Statie Repompare Data si ora prelevarii probei: 07.01.2022/10:50
Punct de prelevare: robinet statie repompare Data si ora receptiei probei: 07.01.2022/12:00

Cod proba: 64 Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Scopul analizei: igienizare

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 07.01.2022/12:20
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 07.01.2022/16:40
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 10.01.2022/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,5(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate “52/0312 fa 2500 537 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 4,71 SR EN ISO 7027-1/2016
Clor rezidual liber mg/! i 81 _Sgggrfjfg"r 0,27 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,30 SR EN ISO 7393-1/2002
hoas vt % Min 80 90
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 0,020 SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN 1SO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ng/l 200 - SR 1SO 10566/2001
Nitrati(NO;") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO;) mg/l 0.1 Sg"?f;:f”‘” - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*" ,Fe’) ng/l 200 . SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GS:;C;C Minim 5 - SR IS0 6059/2008
Indice de permanganat mgOy/! 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (C1) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

#Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR COMPAN:A DE APA
Ch. Dimian Claudia maowsrs DAMZOVITA S.A.
4 Laborator Centml Apé Potabild
Cod F-17-6/1 Laborator Apé Potubild Pucionsd)

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului ar. 1 -PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.36

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 55

Loc de prelevare: Bezdead —Sat Magura, Statie Repompare Data si ora prelevarii probei: 07.01.2022/10:50
Punct de prelevare: robinet statie repompare Data si ora receptiei probei: 07.01.2022/12:00

Cod proba: 64 Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Scopul analizei: igienizare Data si ora efectuarii analizei: 07.01.2022/14:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 10.01.2022/11:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 10.01.2022/15:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 37

Metode de prelevare ;ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati ™M VYaloare CMA Valoare ‘ Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nt de colonii 12 22°C | UFC/1ml | V€O modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C | UFC/1m1 | Tjeio modificare | SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
SEF LABORATOR ;" COMPAKIA DE APA | RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia i | JARCOVISTE - DANBOYIIA SA Biolog Manoiu Mirabela
{ Lub:’ubomor Central Apd Potabild
- i ' ~ o) = -
Cod F-17-7/1 ; rates Apd Patubild Putioasa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 38

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 53
Loc de prelevare: Bezdead -Sat Brosteni, nr.114,fam.Neagoe Data si ora prelevarii probei: 07.01.2022/11:10
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 07.01.2022/12:00
Cod proba: 66 Receptionat/inregistrat de: Hategan E.
Scopul analizei: igienizare
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 07.01.2022/12:20
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 07.01.2022/16:40
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 10.01.2022/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 1SO 5667-3/2018
.. o \'% .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa'r ea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5'- <95 7,5(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate “82’0%2 la 2500 539 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 422 SR EN [SO 7027-1/2016
o . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l S0.1-<0.5 retea 0,11 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/| 0,13 SR EN ISO 7393-1/2002
N T . .
% clor rez.ldual liber din % Min.80 85
clorul rezidual total
Amoniu (NH; ") mg/l 0,5 0,019 SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISQ7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NOs") mg/1 50 - SR ISO 7890-3/2000
el . 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe* Fe*") ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
. . Grade -

Suma de calciu si magnezia | 5o o Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR { COMPANIA DE APA
Ch Dimian Cla dla HRGOWSTE Dlﬂ'GVIH S.A.
: : o Lubormer orater Central Agé Agé Potabila
Cod F-17-6/1 > Laborator Apd Petabild Pucicase

Reproducerea buletinului de anahza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.37

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Bezdead -Sat Brosteni, nr.114,fam.Neagoe

Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 66
Scopul analizei: igienizare

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 53
Data si ora prelevarii probei: 07.01.2022/11:10
Data si ora receptiei probei: 07.01.2022/12:00
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 07.01,2022/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 10.01.2022/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 10.01.2022/15:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 38

Metode de prelevare :1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nt. de colonii 1222°C | UFC/1mi | Vet modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Nicio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium )
. UFC/100 m!l 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
SEF LABORATOR i ‘\ ~£€’53£’5!“£.‘.’5,§.’i RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Clafidia ant L SO DI LA Biolog Manoiu Mirabela
} 7! [aborator Central Apd Patabila
: ) Laborator Apd Petabilé Putioasa
Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 42

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 59
Loc de prelevare: lesire Statie Bezdead Data si ora prelevarii probei: 08.01.2022/08:30
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 08.01.2022/10:30
Cod proba: 62 Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Scopul analizei: igienizare
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 08.01.2022/10:45
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 08.01.2022/16:20
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 10.01.2022/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
. . V .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa’r ca Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,9(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate WS gmle 2500 537 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 4,89 SR EN IS0 7027-1/2016
o . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.5 retea 0,63 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,66 SR EN ISO 7393-1/2002
N . . .
% clor rez-ldual liber din % Min.80 05
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 sSLQ SR IS0 7150-1/2001
Culoare - )} 1 SR EN I1SO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu png/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO;") mg/} 50 - SR IS0 7890-3/2000
Nitriti (NOy) meg/l 0.1 statierezervor - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ugft 50 - SR 1SO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe*") ng/l 200 - SR SO 6332/C91/2006
. . Grade .

Suma de calciu si magneziu | oo Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/! 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si nicjun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1.Q: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

= COMPANi4 DE APA
SEF LABORATOR ) _rirGOvISIE - DAREOVITA SA.

Ch. Dimian ¢laudia _ ' Laborator Central Apé Potsbila
f Laborator Apd Potabild Pucicass

LN

Cod F-17-6/1
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.41

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 59

Loc de prelevare: Iesire Statie Bezdead Data si ora prelevarii probei: 08.01.2022/08:30
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 08.01.2022/10:30

Cod proba: 62 Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Scopul analizei: igienizare Data si ora efectuarii analizei: 08.01.2022/12:55
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 11.01.2022/09:55
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatalui: 11.01.2022/10:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 42

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
N, de colonii 1222°C | UFC/1ml | TN¢i© modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
N, de colonii 1a 37°C | UFC/1ml | T0S© modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
SEF LABORATOR CORPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia ) rkeeomsrr . plasena 54, Biolog Manoiu Mirabela
{ 87 Laboreter Contral Apd Potabili
Cod F-17-7/1 ’ LY Leborotor Apd Potebild Padosss

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 43

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 60

Loc de prelevare: Bezdead -Sat Costisata,nr.9,fam.Badoiu Data si ora prelevarii probei: 08.01.2022/08:50
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 08.01.2022/10:30
Cod proba: 63 Receptionat/inregistrat de: Tita E,

Scopul analizei: igienizare

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 08.01.2022/10:45

recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 08.01.2022/16:20
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 10.01.2022/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
. determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH 26,5 - <9.3 7,9(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate "‘82/0‘5“8 ta 2500 541 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 4,83 SR EN IS0 7027-1/2016
- . >0,1 statie,rezervor

vC101 rezidual liber mg/l >0.1-<0,5 retea | 0,50 SR ENISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,53 SR ENISO 7393-1/2002

o . ) .

% clor rezidual liber din %% Min.80 94

clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1 SR EN IS07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO;) meg/l 0.1 Sg"l?f;:f“‘” - SR EN 26777/C91-2006
Mangan g/l 50 - SR IS0 6333/1997
Fier (Fe**,Fe’) : g/l 200 - SRISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie Minim 35 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/! 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
#Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1.Q: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

[y COMPANii DE APA |
SEF L,ABOEATO,R f TARGOVISTE - DAMSOY 'onﬂsovm A RESPONSABIL :?‘NALIZA
Ch. Dimian Claudia -4 Lubmm vator Contral Apé Potabila Ch. Dimian €laudia
{ ‘ Lubom!or Apd Potabilé Pucioasal A
Cod F-17-6/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.42

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Bezdead -Sat Costisata,nr.9,fam.Badoiu

Punct de prelevare: robinet cismea curte
Cod proba: 63
Scopul analizei: igienizare

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 60
Data si ora prelevarii probei: 08.01.2022/08:50
Data si ora receptiei probei: 08.01.2022/10:30
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 08.01.2022/12:55
Data si ora finalizarii analizei: 11.01.2022/09:55
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.01.2022/10:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 43

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1 22°C | UFC/1ml | Tici© modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Nicio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATIIL: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Cl?udia

Cod F-17-7/1

I

COMPANIA DE APA
._~~) TAzeovISTE - pAHDOTITA S.A.

=" Labottor Centrel Apa Petabili
Laborator Apd Potebild Pecionsa)

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat or. 592/23,10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 44

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 61

Loc de prelevare: Bezdead -Sat Bezdead, nr.883A,fam.Urzica Data si ora prelevarii probei: 08.01.2022/09:05
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 08.01.2022/10:30
Cod proba: 65 Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Scopul analizei: igienizare

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 08.01.2022/10:45
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 08.01.2022/16:20
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 10.01.2022/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.r ea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,9(20°C) SR ENISO 10523/2012
Condugctivitate hSomle 2500 548 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 4. 82 SR EN ISO 7027-1/2016
X . . > 0,1 statie,rezervor

Clor rezidual liber mg/l S0.1-<0.5 refea 0,49 SR ENISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1/2002

o . . .

% clor re;ldual liber din o Min.80 94

clorul rezidual total

Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - D 1 SR EN 1SO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO;3") mg/l 50 - SR ISQ 7890-3/2000
Nitriti (NO;) mg/l 0.1 statierezervor - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997

Fier (Fe**,Fe™) ug/t 200 - SR ISO 6332/C91/2006

. . Grade -

Suma de calciu si magneziu | 5o o00 Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

T)Acceptabila consumaterilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1,Q: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametnlor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potablle cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR - COMPAi DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Cldudia "“"""” DAHSOVITA SA. Ch. Dimian Claudia
i Lnbomiar Cenirul Apd Poiab:ln K
Cod F-17-6/1 { Lohorator Apd Potabilé Pucionsa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.43

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 61

Loc de prelevare: Bezdead -Sat Bezdead, nr.883A,fam.Urzica | Data si ora prelevarii probei: 08.01.2022/09:05
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 08.01.2022/10:30

Cod proba: 65 Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Scopul analizei: igienizare Data si ora efectuarii analizei: 08.01.2022/12:55
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 11.01.2022/09:55
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 11.01.2022/10:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 44

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
’ determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
N, de colonii la 22°C | UFC/ 1m1 | Nicio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C | UFC/1ml | TM€iO modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATIIL: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile
ulterioare.

{ COMPANIA DE APA
SEF LABORATOR rlnonm- mlnovm SA, RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Cl udia =" Laborotor Central Ap Pefebil Biolog Manoiu Mirabela
Labotator Apd Petabilé Pucioasa

Cod F-17-7/1 )/

Reproducerea buletinului de analxza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. $92/23. 10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 46

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 63
Loc de prelevare: Bezdead —Sat Magura, Statie Repompare Data si ora prelevarii probei: 08.01.2022/09:50
Punct de prelevare; robinet statie repompare Data si ora receptiei probei: 08.01.2022/10:30
Cod proba: 64 Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Scopul analizei: igienizare
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 08.01.2022/10:45
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 08.01.2022/16:20
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 10.01.2022/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.r ca Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,9(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate ”52/08’2 fa 2500 549 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 4,85 SR EN [SO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor

Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,50 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,53 SR EN ISO 7393-1/2002

% clor rezidual liber din
clorul rezidual total

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

% Min.80 94

Culoare - 1) 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/! 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NOy) mg/l 0.1 S&‘?f;gf”‘” - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*,Fe*) g/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GS:r?qdajle Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/! 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*L.Q: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

Ch. Dimian Glaudia TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Ch. Dimian Claudia

SEF LABORATOR ‘,(?“[“D COMPAM,:; DE APA RESPONSABIL ANALIZA

__‘S' " Labosator Central Apé Potabila
Cod F-17-6/1 - — Luborotor Apé Potabild Pudicase L
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al labératomlui este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.45

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 63

Loc de prelevare: Bezdead —Sat Magura, Statie Repompare Data si ora prelevarii probei: 08.01.2022/09:50
Punct de prelevare: robinet statie repompare Data si ora receptiei probei: 08.01.2022/10:30

Cod proba: 64 Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Scopul analizei: igienizare Data si ora efectuarii analizei: 08.01.2022/12:55
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 11.01.2022/09:55
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 11.01.2022/10:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 46

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ Iml Nicio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATIIL: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile
ulterioare.

COMPAHIA DE APA | RESPONSABIL ANALIZA
._..) JARGQYISTE - DARBOVITA 3. Biolog Manoiu Mirabela

- = Lobosator Central Apd Poteblld
Loborator Apd Pelubila Pucicusa

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia
\ ]

Cod F-17-7/1 :
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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