COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA - SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinald consumului uman
HG 971/2023 peniru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare §i inspectiec sanitara a calitalii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 104

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 104
Loc de prelevare: Dragodanesti, iegire statie Data si ora prelevarii probei: 16.01.2024/13:25

Data si ora receptiei probei: 16.01.2024/14:30
Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificare calitate apa — lucrare programata, ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei:16.01.2024/15:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 16.01.2024/17:45
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 17.01.2024 /10:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <9.5 7,7/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate puS /emla 20°C 2500 420 SR ENISO 27888:1997
Turbiditate NTU 45((“;*';:‘)) 0,31 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/! P e 0,67 SR EN 15O 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,70 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din % min. 80% din 9% .
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR 180 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti g 0,1 statie, reécnor _ SR ISO 26777":2"0@2 .
0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006

Mangan g/l 50 = SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Gfr’:ifle 5 SR 1SO 6059:2008
Oxidabilitate mgOa/l 5 - SR ENISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 = SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatort si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale |

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l

SEF LABO OR COMPARIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
. i A .
Incr chim.Sirbu e u Bugddl'l E TAFrD}'fsff Dd‘."BﬁWT}] sA Chim Tudorache Claudia
="Taborator Centrel Apd Potabila c :

Lohorator Api Potahifi Targoviste

Reproducerea buletinulul de analiza fara accepiul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultotul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA-SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 102

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE - Fisa prelevare nr: 104

Loc de prelevare: Dragodanesti iesire statie Data si ora prelevarii probei: 16.01.2024/13:25
Punct prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 16.01.2024/14:30

Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —lucrare programata, Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 16.01.2024/15:00
Volum proba: 500 ml Data si ora finalizarii analizei: 19.01.2024/10:00
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 19.01.2024/10:20

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

SR EN ISO 9308-1:2015

Escherichia coli UFCH90mI 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
: SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SG 9308-1-2015/A1:2017
.. ] Fara modificari )
Nr. de colonii la 22°C URC/m :n o;m aleL 0 SR EN IS0 6222/2004
i UFC/1 ml Fara modificari -
Nr. de colonii la 37°C " —— 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirb e/fu Bogdan f ; COMPAMIA DE APA Biolog Dutu Florina
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i

Reproducerea buletinului dg analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la praba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA - SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspecliec sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 105

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 105

Loc de prelevare: Dragodanesti, str. Principala, nr. 350, Tolea Nicolae Data si ora prelevarii probei: 16.01.2024/13:40
Data si ora receptiei probei: 16.01.2024/14:30
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 703 Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificare calitate apa — lucrare programata, ziva 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 16.01.2024/15:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 16.01.2024/17:45
Prelevat de; Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 17.01.2024 /10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
' pH Unitati pH >65 - <95 7,8/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS /cmla20°C 2500 450 SR EN ISO 27888:1997
T 4 (urban) Y AT -
Turbiditate NTU 5 (rural) 1,24 SR EN SO 7027-1:2016
> " >0,1 slalie,rezervor a5 o
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 - <05 retea 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din y min. §0% din 93 )
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1b] 1) SR 1SO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitiiti 1 0,1 stalie, rezervor SR ISO 26777:2002
e g 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

. Grade s
Duritate totala Germane - SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mgQ2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Accepiabil pentru consumatori si fara modificari anarmale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale |
*Notatia SLQ = “sub limita de cuanlificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1

A
SEF LABOI}’C?\TOR, s - RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbyletu Bogdan E _COMPARIA DE APA Chim Tudorache Claudia
TARGOVISTE - DAMBOYVITA SA.
i

Leborelor Central Apii Potabild
Lakorator Apd Paiebild Térgoviste

Reproducerea buleiinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului esie INTERZISA)
Rezidiatul anolizelor se vefera numal la proba prelevaia si analizala,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 103

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 105

Loc de prelevare: Dragodanesti, str.Principala, nr.350, Tolea
Nicolae

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 703

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —lucrare programata,
ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Chiran Antonia

Data si ora prelevarii probei: 16.01.2024/13:40
Data si ora receptiei probei: 16.01.2024/14:30

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 16.01.2024/15:00
Data si ora finalizarii analizei; 19.01.2024/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului; 19.01.2024/10:20

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
5% : SR EN ISQO 9308-1:2015
Bsehecieliy soli UFC/100m! 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
A . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
. UFC/1 ml Fara modificari -
Nr. de colonii la 22°C = B —— g 1 SR EN ISO 6222/2004
i UFC/1 ml Fara modificari -
Nr. de colonii la 37°C " e 2 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

Ing.chim.Sirbul¢tu Bogdan (VP COMPANIA DE
ﬁ)f?j: TSTE- DAMBCYITA S.A.
Les pl Paichila

N
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Reproducerea buletinului de apaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA - SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare §i inspectiec sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 106

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 106
Loc de prelevare: Dragodanesti, sat Sturzeni, str. Principala, nr. 70, Data si ora prelevarii probei: 16.01.2024/13:55
Marin Mihail Data si ora receptiei probei: 16.01.2024/14:30
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 704 Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificare calitate apa — lucrare programata, ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei:16.01.2024/15:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 16.01.2024/17:45
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 17.01.2024 /10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN IS0 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

pH Unitati pH >6,5 - <93 7,7/20,0°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate uS /cmla20°C 2500 450 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 45{(‘;{3‘:{‘)) 0,53 SR EN IS0 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2306,11 S_""féf_f;ﬁ‘ 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din % min. §0% din 92 i
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

e 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Nitriti mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala ok - SR 180 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 - SR EN [SO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anarmale; 2) Acceptabil peniru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumalori si
fura modificari anormale ;
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1

SEF LABOR@TUR, (TS0 (OMPANIA DF APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbifletu Bogdan \ TARGGVISTE- DAMBOVITA S.A. Chim Tudorache Claudia
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Reproducerea buletinului de analiza fara acteptul scris al labaratorului este INTERZISA!
Rezuditutul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 104

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 106

Loc de prelevare: Dragodanesti, sat Sturzeni, str.Principala, Data si ora prelevarii probei: 16.01.2024/13:55
nr.70, Marin Mihail Data si ora receptiei probei: 16.01.2024/14:30
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 704 Receptionat/inregistrat: chimist Tuderache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei —lucrare programata,

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 16.01.2024/15:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 19.01.2024/10:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 19.01.2024/10:20
Prelevat de: Chiran Antonia

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
oy ; SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. 4 SR EN IS0 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
. UFC/1 ml Fara modificari _
Nr. de colonii la 22°C = araEilE 1 SR EN 180 6222/2004
v UFC/1 ml Fara modificari o
Nr. de colonii la 37°C m :mmmlc 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

ui Apl Potebild Frgoviste

; ; [ ‘ .
Ing.chim.Sirbul i Bogdan E"‘":“" ~ _ COMPAMNIA PE APA Biolog Dutu Florina
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
ezultarul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA - SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectiec sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 117

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 117

Loc de prelevare: Dragodanesti, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 17.01.2024/12:30
Data si ora receptiei probei: 17.01.2024/13:45
Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 76 Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificare calitate apa — monitorizare operationala
Produs analizat: apa polabila Data si ora efectuarii analizei:17.01.2024/15:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 17.01.2024/23:55
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 18.01.2024 /10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,5/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate S /emla 20°C 2500 581 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate NTU +liroay] 0,37 SR ENISO 7027-1:2016
5 (rural) 2

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 S“‘E“’O‘;lf;[”c‘;‘ 0,39 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,41 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din » min. 0% din 95
clorul rezidual total " clor total .
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 14,55 SR ISO 7890-3:2000
Nitriti mg/l ! Siffli,l;er}rli?mr SLQ gg ’IESNO 2266777777:'22([»])%2!@91 22006
Maﬂgan pngl 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Gfijfjle 15,71 SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mgOa/1 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/| 250 16,68 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 28,80 STAS 3069:1987

1) Accepiabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceplabil pentru consumatori si fara madificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ;
*Notalia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,007mg/1; IMn<0,5mg02/1;

SEF LABORATOR, < COMPARIA DE APA | RESPONSABILANALIZA,
Ing.chim.Sirbulefu Bogdan ) JATCOVISTE- DARBOYITA SA.|  Chim Tudorache Claudia
="lahoralor Cerirel Apd Potabild

; Labarater Apd Potabild Targoviste C 7
: /7

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Re=udiaiul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizara,

F-17-6/4 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 115

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Dragodanesti iesire statie
Punct prelevare: robinet rezervor stocare
Cod proba: 76

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare

operationala

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 117

Data si ora prelevarii probei: 17.01.2024/12:30
Data si ora receptiei probei: 17.01.2024/13:45

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 17.01.2024/14:10
Data si ora finalizarii analizei: 20.01.2024/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 22.01.2024/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
ey . . SR EN ISO 9308-1:2015
Faclierictug S0 ikt ¢ 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2013
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
£ 0 UFC/1 ml Fara modificari .
Nr. de colonii la 22°C anEaalE 3 SR EN ISO 6222/2004
) o UFC/1 ml Fara modificari ]
Nr. de colonii la 37°C o 0 SR EN IS0 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbul¢tu Bogdan

'
|
|

Reproducerea buletinului de £naliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

g LR
(_{'hf._[“ Jé.

TARGOVISTE- DAY

Kii DE APA
I TCVITA SA.

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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v RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA - SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectiec sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 118

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 118
Loc de prelevare: Dragodanesti, str. Principala, nr. 350, Tolea Nicolae Data si ora prelevarii probei: 17.01.2024/12:40
Data si ora receptiei probei: 17.01.2024/13:43
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 77 Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificare calilate apa — monitorizare operationala
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei:17.01.2024/14:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 17.01.2024/23:55
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 18.01.2024 /10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,5/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate uS /emla 200C 2500 576 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU ‘;((';ih“fll)) 0,56 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206}] Sfagedfgzir[:? 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min. 0% din 93
. /0 b 2 -
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 14,90 SR ISO 7890-3:2000
alie, re: -200
Nitriti ngl B o L e
Mang-ﬂ pg/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala ng-rx?iie 16,83 SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg01/l 5 SLQ SR EN 1SO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 18,06 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 24,96 STAS 3069:1987

1) Acceptabila peniru consumaior si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara madificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificar anormale | i
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,007mg/l; IMn<0,5mg02/1;

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia

Ing.chim.Sirbulefu Bogdan TERGOVISTE- DAMBSYITA
) FARGOVISTE- DAMBOVITA S A,

SEF LABORATOR, K COMPARIA DE £P]

Leheratar Control Apd Palghila

g Sy S g e R
gseiator Apd Patehild Targovisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorudui este INTERZISA!
Rezuitatul analizelor se refera numai la proba prelevant si analizaia.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA-SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 116

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Dragodanesti, str.Principala, nr.352, Tolea

Nicolae
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 77

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare

operationala

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 118
Data si ora prelevarii probei: 17.01.2024/12:40
Data si ora receptiei probei: 17.01.2024/13:45

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 17.01.2024/14:10

Data si ora finalizarii analizei: 20.01.2024/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 22.01.2024/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
C o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli URCA ! 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- i SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m] 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
o 9 UFC/1 ml Fara modificari -
Nr. de colonii la 22°C S 0 SR EN IS0 6222/2004
5 ° UFC/1 ml Fara modificari ;
Nr. de colonii la 37°C B—y 3 SR EN IS0 6222/2004
SEF LABOR{ATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulety Bogdan

<

Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA - SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare i inspectiec sanitara a calitalii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 119

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Dragodanesti, sat Sturzeni, str, Principala, nr. 70,

Marin Mihail
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 700

Scopul analizei: verificare calitate apa — lucrare programata, ziva 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 119
Data si ora prelevarii probei: 17.01.2024/12:50
Data si ora receptiei probei: 17.01.2024/13:45

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei:17.01.2024/14:25

Data si ora finalizarii analizei: 17.01.2024/23:55
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.01.2024 /10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2023;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH 6,5 - <95 7,6/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate uS /femla20°C 2500 576 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU oty 0,52 SR EN 1S0 7027-1:2016
(rural) y
. T >0, statie,rezervor . v
Clor rezidual liber mg/l 20,1 - <05 retea 0,44 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din % min. 80% din 96 i
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR IS0 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/] 50 13,89 SR ISO 7890-3:2000
vy corge N 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti gl 03 retea SLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. Grade -
a 059:200
Duritate totala Getthain 16,60 SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mgQa/1 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 18,06 SR 1S0O 9297:2001
Sulfati mg/l 250 19,2 STAS 3069:1987

1) Acceptabila peniru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumalord si fara modificari anormale; 3) Aceceptabil pentru consumatori si

fara modificari anormale ;

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,007mg/1; IMn<0,5mg0:/1;

SEF LA

o TOR,
Ing.chim.Sirb /eiiu Bogdan

Reproducerea buletinudui de analiza fura acceptul scris al laboratoruiui este INTERZISA!

COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
_‘D TIRGOVISTE- DAMBOVITA SA. Chim Tudorache @audia
= Lobos i Anii Potehild

Targoviste

Rezudintul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA-SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti —

Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 117

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Dragodanesti, sat Sturzeni, str.Principala,
nr.70, Marin Mihail

Punect prelevare: robinet cismea

Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —lucrare programata,
ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 119
Data si ora prelevarii probei: 17.01.2024/12:50
Data si ora receptiei probei: 17.01.2024/13:45

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 17.01.2024/14:10

Data si ora finalizarii analizei: 20.01.2024/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 22.01.2024/09:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Coy . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli U/l g 0 SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN IS0 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
- UFC/1 ml Fara modificari .
Nr. de colonii la 22°C " Sy 0 SR EN 1SO 6222/2004
.. UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C " it 0 SR EN IS0 6222/2004

SEF LABORATOR,

RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

tu Bogdan @
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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