COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2169

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2215

Loc de prelevare: Dragomiresti, str. Principala, nr. 136, Magazin Data si ora prelevarii probei: 12.07.2023/16:45

"PROFI 3086 . Data si ora receptiei probei: 12.07.2023/18:40

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1

Produs analizat: apa potabila : Data si ora efectuarii analizei: 12.07.2023/19:05

Volum proba: 1000 ml -| Data si ora finalizarii analizei: 12.07.2023/21:20

Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 13.07.2023/13:00

Metode de prelévare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <9,5 7,7/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/emla20°C 2500 519 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,11 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2205}1 = 0,26 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % ml;‘(f(zg/ga?m 93 -

Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare e 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) - 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO;") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Bttt (NG 3 mg/l s - SR EN 267772002/C91:2006

Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe’" Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu GS:;C;Ze - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/L 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 = SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEEF LABORATOR, COMPARIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Lot Rt Bigglany E 2 TARGOVISTE- DAMBOVITA SA.|  Chim Tudorache Claudia
/ lubomtor Centrol Apd Potabild 3

Laborator Apii Potobild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2064

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Dragomiresti, str. Principala, nr. 136,

Magazin "PROFI 3086”
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2215
Data si ora prelevarii probei: 12.07.2023/16:45
Data si ora receptiei probei: 12.07.2023/18:40

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 12.07.2023/22:15
Data si ora finalizarii analizei: 15.07.2023/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/08:30

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m! 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i e SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
i o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
.s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormalc 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

e

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2170

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2216 .

Loc de prelevare: Decindeni, str, Livezii, nr. 14, Magazin ” Il BALAN Data si ora prelevarii probei: 12.07.2023/17:10

MC MARIN” Data si ora receptiei probei: 12.07.2023/18:40

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei; verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 12.07.2023/19:05

Volum proba: 1000 ml : Data si ora finalizarii analizei: 12.07.2023/21:20

Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 13.07.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia jonilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7/20,0°C | SRISO 10523:2012

Conductivitate uS/cm1a20°C 2500 565 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,23 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber | mg/] B 0,13 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,15 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber ‘ % ml&bf?:ﬁ’a?m 87 -

Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - D 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO) gl s - SR EN 26777-2002/C91:2006

Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe’" Fe'") ‘ ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggrr;ie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (Cl) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru_consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/L;

SEF LABORATOR, e RESPONSABIL ANALIZA,
Ing chim.Sirbuletu Bogdan (K\ TAReovISTE- pimsoviza 5.4 |  Chim Tudorache Claudia

/= ot

Laborator Central Apa Potabild
Lahorator Apéi Potahili Targoviste
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatad consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti ~ Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2065

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2216

Loc de prelevare: Decindeni, str. Livezii, nr. 14, Magazin ” II | Data si ora prelevarii probei: 12.07.2023/17:10
BALAN MC MARIN” Data si ora receptiei probei: 12.07.2023/18:40
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 12.07.2023/22:15
Volum proba: 500ml Data si ora finalizarii analizei: 15.07.2023/20:00
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. : SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v, . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C — 0 SR EN ISO 6222/2004
s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C ardemale 10 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan Kw COMPANIA DE AFA

TARGOVISTE - DAMBOVIER S.4
/ Leherator {zntral Apd Petelila
Lohoretor Apd Petabili Torgevis

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_ Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2171

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2217

Loc de prelevare: Rancaciov, str. Principala, nr. 82, Magazin ” PFA Data si ora prelevarii probei: 12.07.2023/17:25

GRIGORE GHEORGHE” Data si ora receptiei probei: 12.07.2023/18:40

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectunarii analizei: 12.07.2023/19:05

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 12.07.2023/21:20

Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 13.07.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H " Unitati pH >6,5 - <9, 7,6/20,0°C | SR1SO 10523:2012

Conductivitate pS/emla20°C 2500 566 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,10 SR EN IS0 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 s v 0,15 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/t 0,17 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mlg'of(z:ﬁa(ljm 88 -

Amoniu (NHy) mg/} 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1 D SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3') mg/} 50 - SR ISO 7890-3:2000

Matritl L) mg/! s - SR EN 26777 002/C91:2006

Mangan pe/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*' Fe'") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu GSrrriiie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI") mg/l 250 . SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORATOR, . RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan K COMPANIA DE AP, Chim Tudoraghe Claudia

y - TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.
% Laherator Central Apii Potabild
Laborator Apd Potabili Térgoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/2 Exemplar nr. 5
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2066

Soliéitant: SECTIA TARGOVISTE

Fisa prelevare nr: 2217

Loc de prelevare: Rancaciov, str. Principala, nr. 82, Magazin | Data si ora prelevarii probei: 12.07.2023/17:25

” PFA GRIGORE GHEORGHE”

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Data si ora receptiei probei: 12.07.2023/18:40
Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 12.07.2023/22:15

Data si ora finalizarii analizei: 15.07.2023/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
oy . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml B ? SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
i 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormsle 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan
/ﬂ

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2172

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2218

Loc de prelevare: Geangoesti, str. Principala, nr. 118, Magazin ” Data si ora prelevarii probei: 12.07.2023/18:10

NEAGOE NICULIN” Data si ora receptiei probei: 12.07.2023/18:40

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 703 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 12.07.2023/19:05

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 12.07.2023/21:20

Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 13.07.2023/13:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,6/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/emla20°C 2500 572 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,15 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber me/] i s iy 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,27 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % min. 0% din 93 -

Amoniu (NH,) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare ) - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust , - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000

Mttt (NG, '} mg/! e - SR EN 26777:2002/C91:2006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe’") g/l 200 2 SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu GS:;(;; - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 , SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabxl pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan w COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia
TA

/ RGOVISTE - DAMBOYITA S.A.
. ="Taborator Central Apa Potabild ; )

Laborator Apd Poiabili Torgoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 5
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2067

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Fisa prelevare nr: 2218

Loc de prelevare; Geangoesti, str. Principala, nr. 118, Data si ora prelevarii probei: 12.07.2023/18:10

Magazin ” NEAGOE NICULINA”
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba: 703

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Data si ora receptiei probei: 12.07.2023/18:40
Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 12.07.2023/22:15

Data si ora finalizarii analizei: 15.07.2023/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISQ 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100m! 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
] determinata
s . SR EN ISO 9308-1:2015
Tasteril. coliforme UFG00m B L SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. - o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

Biolog Dutu Florina
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WTAEGQ%
] .
Leborater (e

Gf

Leborater Apd Fo

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2173

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2219

Loc de prelevare: Mogosesti, str. Principala, nr. 115, Magazin ”SC FIL- | Data si ora prelevarii probei: 12.07.2023/17:45
IOLI SRL” Data si ora receptiei probei: 12.07.2023/18:40
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 704 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 12.07.2023/19:05
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 12.07.2023/21:20
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 13.07.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6/20,0°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate S /emla20°C 2500 561 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,10 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 ey by 0,22 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % e pee 88 :

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros = 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO;") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
e (NG, ) mg/l s - SR EN 26777:20021C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS;:;ZG - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

/ e

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
- Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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‘_) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2068

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Mogosesti, str. Principala, nr. 115,
Magazin ”SC FIL- IOLI SRL”

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 704

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2219

Data si ora prelevarii probei: 12.07.2023/17:45
Data si ora receptiei probei: 12.07.2023/18:40

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 12.07.2023/22:15
Data si ora finalizarii analizei: 15.07.2023/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/08:30

Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Deoliefieiacll e ; ? SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
i determinata
i . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100mi 0 0 SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 1 SR EN ISO 6222/2004
s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR ENISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan ‘? 7 Pi
m) TARGOVISTE - BAMBOVITA S.A.
e

T o

Lehorator Canirol And Potabila
Leborator Apd Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2193

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2240

Data si ora prelevarii probei: 13.07.2023/14:40
Loc de prelevare: Dragomiresti, str. Principala, nr. 136, Magazin Profi Data si ora receptiei probei: 13.07.2023/15:40
3086

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Cod proba:700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 13.07.2023/19:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 13.07.2023/21:30
Volum proba: 1000 ml ‘ Data si ora eliberarii rezultatului: 14.07.2023/13:00

Prelevat de: Chiran Antonia

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,7/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla20°C 2500 571 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,12 SR ENISO 7027-1:2016
; . >0,1 statie,rezervor i
Clor rezidual liber mg/l 201 - <0.5 retea 0,26 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,28 SR ENISO 7393-1:2002
. . min. 80% din
Clor rezidual liber % clor total 93 .
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) _ mg/l 50 . SR ISO 7890-3:2000
e ese - 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO;) g 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*’ Fe’") ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:riiie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/i 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (C) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF _LAB.ORATOR, ;) COMPARIA DE APK RE.SPONdSABIL AII\TACI;_IZA,
Ing.chlnl.Slrbuletu Bogdan (w D{HGOW;TE-D&MBGV[}A S.A. Chlm Tudorache C audia

/ =
="l ehorator Central Apil Potahild
Lakoraior Ard Poichild Targovisie 7

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2087

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Dragomiresti, str. Principala, nr. 136,
Magazin "PROFI 3086”

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 2240
Data si ora prelevarii probei: 13.07.2023/14:40
Data si ora receptiei probei: 13.07.2023/15:40

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 13.07.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 16.07.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
_ ] determinata
i y : SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
7 v SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii 1a 22°C 7 anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
i o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37 C, ——— 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, pr— RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan | ("’ COMPARIA DE APA Biolog Dutu Florina
i ﬁ) TERGOVISTE - DAMBOVITA 5.4,
/ i i—g{ﬁaéamisr Leniral Apd Potobils %
A L Lobarator Apd Poiahili Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2194

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2241

Data si ora prelevarii probei: 13.07.2023/14:30
Loc de prelevare: Decindeni, str. Livezi, nr, 14, Magazin MC Balan Data si ora receptiei probei: 13.07.2023/15:40
Marian
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Cod proba:701
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea zina 2 Data si ora efectuarii analizei: 13.07.2023/19:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 13.07.2023/21:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 14.07.2023/13:00

Prelevat de: Chiran Antonia

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 573 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,54 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor ’
Clor rezidual liber mg/l 5 0,1 - =05 reten 0,16 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total meg/! 0,18 SR EN ISO 7393-1:2002
. ‘ min. 80% din '

Clor rezidual liber % clor total 89 >
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - ) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros . 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust i 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO5y) mg/l 50 - SR ISO 7850-3:2000

bt - 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO,) gl 0.5 rezes - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’) ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggﬁi;e - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO0,/l 5 2 SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 , STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORATOR, COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan ) TARGOVISTE - DARBOVITA S.A. Chim Tudoracgjllaudia

Laborator Central Apéi Potabild
/ﬁ\ Labarator Api Potabilii Térgaviste @

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatid consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti

— Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2088

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Decindeni, str. Livezii, nr. 14, Magazin ” 11

BALAN MC MARIN”

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml
Prelevat de: Chiran Antonia

avarie retea ziua 2

Fisa prelevare nr: 2241
Data si ora prelevarii probei: 13.07.2023/14:30
Data si ora receptiei probei: 13.07.2023/15:40

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 13.07.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 16.07.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
& B0 . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
, determinata ]
. . ' SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C I 0 SR ENISQ 6222/2004
s: o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C —————— 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

/

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-1/2

ﬁ;‘:’?ﬁ’ii‘q’ilﬂ B APA
\3 ,,JR’f'Bb’iSTF DiMBoY; T4 S.A.

Le.mmmr Central Apd Poiahila
Labsrater Apd Potabili Térgoviste

Pag.1/1

Biolog Dutu Florina

Exemplaror. <




COMPANIJA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2195

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2242

Data si ora prelevarii probei: 13.07.2023/14:15
Loc de prelevare: Rancaciov, str. Principala, nr. 82, Magazin PFA Data si ora receptiei probei: 13.07.2023/15:40
Grigore Gh. Florin
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Cod proba:702
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 13.07.2023/19:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 13.07.2023/21:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 14.07.2023/13:00

Prelevat de: Chiran Antonia

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati : UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla 20°C 2500 569 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,05 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor ;
Clor rezidual liber mg/l 0.1 - <05 relen 0,18 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002
. . min. 80% din
Clor rezidual liber % e 90 -
Amoniu (NH,) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO;") mg/l 50 : SR ISO 7890-3:2000
T i . 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NOy) ik 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe’* Fe'") ug/l 200 : SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GeGrrriiie = SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (Cl') mg/l 250 s SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/1 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORATOR, COMPANIA DE AFA{ RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan i) OOV B DAREUVIA 514, Chim Tudorache Claudia
=1 é

chorator Central And Potahili
Z, /ﬁ& Laborator Apdi Potabild Targoviste ﬂ

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2089

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Rancaciov, str. Principala, nr. 82, Magazin
” PFA GRIGORE GHEORGHE”

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 2242
Data si ora prelevarii probei: 13.07.2023/14:15
Data si ora receptiei probei: 13.07.2023/15:40

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 13.07.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 16.07.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o i . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i i SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii rcohforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
w - UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii 1a 22°C ardrmle 2 SR EN ISO 6222/2004
3 o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C e 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

/

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
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Ing.chim.Sirbuletu Bogdan L’ iﬁ w COMPANIA DE APE )

Laberator Central Apd Petabily

Lebsrator Apd Poichils Térgavisie

Biolog Dutu Florina
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2196

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2243

Data si ora prelevarii probei: 13.07.2023/15:00
Loc de prelevare: Geangoesti, str. Principala, nr. 118, Magazin Neagoe | Data si ora receptiei probei: 13.07.2023/15:40
Niculina

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Cod proba:703

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 13.07.2023/19:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 13.07.2023/21:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 14.07.2023/13:00

Prelevat de: Chiran Antonia

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
, determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emia20°C 2500 562 SR EN SO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,34 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 -y 0,23 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,26 SR ENISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mir. 80% din 88 -
Amoniu (NH,") 4 mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nariti (WD) mg/l s - SR EN 26777.2002/C51:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*" Fe') ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggéiiie - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/| 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 . STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF ‘LAE.»ORATOR, - COM?ANI;S BE APE RE'SPONSABIL ANAL'IZA,
Ing.chim Sirbuletu Bogdan w rigowisTE- odmsowija s.0.|  Chim Tudorachg Claudia
. =" Laborator Centra! And Potabild O@
. 3 Loborator Apd Potabilé Targoviste /

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti

~ Targoviste, Tel/fax.0245631472

'BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2090

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Geangoesti, str. Principala, nr. 118,

Magazin ” NEAGOE NICULINA”
Punct prelevare: robinet chinveta magazin
Cod proba: 703

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 2243
Data si ora prelevarii probei: 13.07.2023/15:00
Data si ora receptiei probei: 13.07.2023/15:40

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 13.07.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 16.07.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.y 5 SR EN ISO 9308-1:2015
Barhetizta neli b 4 . _ SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
TSSNT) SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1-2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C snormale 0 SR EN ISO 6222/2004
. 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

/

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2197

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2244
Data si ora prelevarii probei: 13.07.2023/14:05
Loc de prelevare: Mogosesti, str. Principala, nr. 115, Magazin SC FIL Data si ora receptiei probei: 13.07.2023/15:40
IOLI SRL
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Cod proba:704
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziva 2 Data si ora efectuarii analizei: 13.07.2023/19:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 13.07.2023/21:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 14.07.2023/13:00
Prelevat de: Chiran Antonia
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,6/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla20°C 2500 571 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,17 SR EN IS0 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l P by 0,14 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,16 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mlgl'of(zoo/za?m 88 -
Amoniu (NHy") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO) mg/l > il - o 267 0NCIL2006
Mangan ug/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe**,Fe’) ng/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;i;e - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

RESPONSABIL ANALIZA,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2091

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2244

Loc de prelevare: Mogosesti, str. Principala, ar. 115, Data si ora prelevarii probei: 13.07.2023/14:05
Magazin ”SC FIL- IOLI SRL” Data si ora receptiei probei: 13.07.2023/15:40
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 704 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 13.07.2023/16:00
Volum proba: 500ml Data si ora finalizarii analizei: 16.07.2023/12:00
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR ENISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Fchertchia sgh UFC/100m! 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
- PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
] determinata
e 5 SR EN ISO 9308-1:2015
i UFC/100m! 4 g SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
: 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 10 SR EN ISO 6222/2004
I o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

SEF LABORATOR, TS :
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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