COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

__BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1207

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr:1228

Data si ora prelevarii probei: 25.04.2023/17:00
Loc de prelevare: Colacu, iesire statie Data si ora receptiei probei: 25.04.2023/19:00
Punct prelevare: robinet chiuveta statie
Cod proba: 315 Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare
ziua 1 Data si ora efectuarii analizei:25.04.2023/19:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:26.04.2023/06:55
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 26.04.2023/13:00

Prelevat de: Lixandiu Gabriela

Metode de prelevare:1ISO 5‘667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
. . determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,1/20,2°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate =~ | pS/cmla20°C 2500 405 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,55 SR EN ISO 7027-1:2016
. . ) >0,1 statie.rezervor y ;
Clor rezidual liber | mg/l > 0.1 - <05 retea 0,39 SR EN ISO 7393-1:2002
Clot rezidual total mg/l 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002
T | 7 min. 80% din ‘
Clor rezidual liber , ] % clarioa] 93 -
Amoniu (NHs") ‘mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare S i - i) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - o I 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - o = 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati NO3)_ , B mgl 50 0,216 SR ISO 7890-3:2000
- : 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO2) o i 0,5 retea SLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe*) o ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. s Grade .
Suma de calcm si mggnez%u  Germane 10,21 SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgOy/1 ‘ 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) ) mg/l 250 6,95 SR ISO 9297:2001
Sulfati } mg/l 250 17,28 STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru co‘nsum‘afori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila peritru consumatori si fara modificari anormale.

#Notatia SLQ = “sub limita de cuantificate a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1; nitriti<0,007mg/1; IMn<0,5mgO2/1;

Ing.chim.Sirtjyletu Bogdan TARGOVISTE - GAKBOVITA S.A. Chim Tudoraghe Claudia

SEF LABORATOR, K COMPARIA DE APZ RESPONSABIL ANALIZA,

Loherator Cantral Apit Potabil
Laborator Apit Potabili Targoviste

Reprodiicered buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar or. 3
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~ COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

___Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1134

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu, iesite statie
Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 315

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 mil
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 1228

Data si ora prelevarii probei: 25.04.2023/17:00
Data si ora receptiei probei: 25,04.2023/19:00

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita

Data si ora efectuarii analizei: 25.04.2023/21:00
Data si ora finalizarii analizei: 28.04.2023/15:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.04.2023/15:10

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

_ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
T — . determinata v
roey o U ! SR EN ISO 9308-1:2015
. St tithiacioll § RO 0 0 SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
] PARAMfETRII,IN])IC_ATORI ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e | determinata ]
s 5 N SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de CQIOHII,I? ‘22 _C., N » rinrmle 2 SRENISO 6222/2004
o UFC/1 ml Fara modificari )
Nr ‘de colonii la 37 »C anormale .8 SREN 1SO 6222/2004

SEF LABOR/ATOR,

Ing.chim.Sirbul 47/L1Bogdan COMPANIA DE APA
Q TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.

Lehorater Central Apd Potabild
Laborator Apd Potabitd Targovisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

Rezultatul analizelor se refera humai la proba prelevata si analizata.

F-17-712
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

~ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax(0245631472

~ BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1208

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr:1229
Data si ora prelevarii probei: 25.04.2023/17:15
Loc de prelevare: Colacu, str.Libertatii,nr.74, Gradinita ,,Casa Piticilor” | Data si ora receptiei probei: 25.04.2023/19:00
Punct prelevare: robinet chiuveta gtup sanitar
Cod proba: 316 Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare
ziua 1 Data si ora efectuarii analizei:25.04.2023/19:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:26.04.2023/01:45
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 26.04.2023/13:00
Prelevat de: Lixandru Gabtiela
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
, , e e , determinata
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,2°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/emia20°C 2500 400 SR ENISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,84 SR ENISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2306,11 e 0,17 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/1 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % e 85 .
"Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros = 2) 2) SR EN 1622:2007
_Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) “mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
o sl S gl ol gl - SR B S H0IICS2008
‘Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?' Fe*) ng/l 200 s SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de caloiu si magneziu Rl - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat _ mgOa/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 = SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

#Notatia SLQ = “sub limita d¢ cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO OR, ! P
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan COMPANIA DE APA
ﬁ) TARGGVISTE - DAHBOVITA S.A.
=" Laberator Cesral Apdi Potabild

Laborater Api Potabili Targeviste

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Cl@udia

Reproduicerea buleiimlui de analiza fard deceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

_ LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator i‘r‘l‘regis‘tra‘t_l‘,a,Minis‘terul,Sana’ta’tii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1135

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1229

Loc de prelevare: Colacy, str.Libertatii, nr.74, Gradinita ,,Casa Data si ora prelevarii probei: 25.04.2023/17:15
Piticilor” Data si ora receptiei probei: 25.04.2023/19:00
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 316 Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 25.04.2023/21:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 28.04.2023/15:00
Volum proba: 500 ml ' Data si ora eliberarii rezultatului: 28.04.2023/15:10
Prelevat de: Lixandr Gabriela

Meétode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR ENAISVO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

- PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. o . . determinata
ced e e : SR EN ISO 9308-1:2015
) Escherichia gorh 7 UFC/100ml1 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
i PARAMETRIL INDICATORI ) o y
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. o . determinata
S e A SR EN ISO 9308-1:2015
‘ Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C LIECH. ml Lo 1 SR EN ISO 6222/2004
. ) anormale
Nr. de colonii la 37°C LRCAml Fara modificari 10 SR EN ISO 6222/2004
. ) S _ ) anormale
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan i ; COMPARIA DE APA Biolog Dutu Florina
_ED TARGOYISTE - DAMBOVITA S.A. - ;
=" Lahorator Central Apd Potabili et
‘ Laherator Apéi Poiubild Trgoviste

Reproduicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17:7/2 Exémplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

, LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1209

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu, sat Sabiesti, str.Scolii, nr.206, Avasiloaie

Niculina
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 317

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare

ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 1230
Data si ora prelevarii probei: 25.04.2023/17:30
Data si ora receptiei probei: 25.04.2023/19:00

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Data si ora efectuarii analizei:25.04.2023/19:30

Data si ora finalizarii analizei:26.04.2023/01:45
Data si ora eliberarii rezultatului: 26.04.2023/13:00

~ Metode de‘prelevare:ISO5667-5/201'7; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
] ) ) determinata

Concentratia ionilor deH |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,2°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate ~ pS/cmla20°C 2500 406 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate ~ NTU 4) 0,66 SR EN ISO 7027-1:2016

. e 1. ) >0,]1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber g/l >0.1 - <0,5 retea 0,16 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,19 SR EN ISO 7393-1:2002

N . . min. 80% din
Clor rezidual liber 7 % oot total 84 =
Amoniu NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - D 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati NO37) ~ mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

s i 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NOz) ek 0,5 rétea . SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan o ug/l 50 = SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?",Fe** ] 200 = SR IS0 6332:1996/C91:2006

: , pg ‘

; e e o . Grade ’
Suma de calciu si magnezm‘ Germane = SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO3/1 5 = SR EN IS0 8467:2001
Cloruri (CI) mg/i 250 . SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 . ' STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumator: si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari an

fara modificari anorfale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de ciantificare a metodei”; LQ: amnoniu<0,020mg/l;

SEF LABO

Ing.chim.Sirbulgth Bogdan Kw
S

aboruter Contral Apd Potabild

Reprodiiceren buletinulii de analizd fara acéeptil scris al laboratorului este INTERZISA!

OR,

TARGOVISTE -

COMPANIA DE APA

BAMBOVITA S.A.

PrY

Lehorator Apd Potebils Targovisie

Rezultatul analizelor se réfera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2

Pagl/1

ormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia

/',.

K
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inrégistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1136

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu, sat Sabiesti, str.Scolii, nr.206,

Avasiloaie Niculina
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 317

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml
Prelévat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 1230

Data si ora prelevarii probei: 25.04.2023/17:30
Data si ora receptiei probei: 25.04.2023/19:00

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita

Data si ora efectuarii analizei: 25.04.2023/21:00
Data si ora finalizarii analizei: 28.04.2023/15:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.04.2023/15:10

Metode de prelevare‘:ISO,5667-5/2017>;SR‘EN 1SO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e ] determinata
. e . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichiacoli LRl 0 0 SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
- VPARAME,T,‘RII"INDICATORI )
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e . . determinata
i i SR EN ISO 9308-1:2015
~ Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
; . o UFC/1 ml Fara modificari .
/ VNr. ‘de colpnp 1a 22°%, B . ‘ stiormale 1 ,SR EN ISO 6222/2004
o o UFC/1. ml Fara modificari g
\Nr. d¢ quom,l,.l,a 37 C s 2 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

I

Ing.chim.Sirbulefy Bogdan

{ COMPANIA DE APA
Q TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.
l ="Laborator Central Apd Potobild

Laborator Apd Potabila Térgoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezuliatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-7/2 Exemplar nr. @
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_ Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1210

Sohcxtant SECTIA TITU Fisa prelevare nr:1231

Loc de prelevare: Colacu, sat Balanesti, str.Mihai Viteazu, nr.112, Ene Data si ora prelevarii probei: 25.04.2023/17:40
Durhitra Data si ora receptiei probei: 25.04.2023/19:00
Punct prelevare: robinet cistmea

Cod proba: 318 Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare

ziva 1 Data si ora efectuarii analizei:25.04.2023/19:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:26.04.2023/01:45
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 26.04.2023/13:00

Prelevat de: Lixandiru Gabriela

Metode de prelevare:1SO 5667 "5/2017 SR EN ISO 5667- 1/2022; SR EN ISO 566‘_7-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametru analizati UM Valoare CMA ' Valoarea Metode de analiza
. . ] ) ) determinata
Concentratia_ionilor de H ~ Unitati pH >6,5 - <95 8,1/20,3°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | uS/cmla20°C 2500 402 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate 1 NTU 4) 0,47 SR EN ISO 7027-1:2016
. T >0,1 statie,rezervor .
VCIOr rez1dual 11‘b;’erk - B mg/l o > 0.1 - <0,5 retea 0,18 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,21 SR EN ISO 7393-1:2002
o ' " min. 80% din
Clor rezidual liber | % o agoitat 86 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare _ - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros o - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust N - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) , ] mg/l 50 z SR ISO 7890-3:2000
e ; 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Nitriti (NO2) o mgl 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan B , pg/l 50 5 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*, Fe3+) Nt pg/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma dé calciu si magneziu Gfrr;iie - SR ISO 6059:2008
Indice déﬂpei‘r’naﬁngana,t L mgO/1 , 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) o mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumaton si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/I;

SEF LABO R, RESPONSABIL ANALIZA
COMPANIA DE APA . Th
Ing.chimm.Sirbul 7 Bogdan l i TARGOVISTE - BAMBOVITA S.A, Chim Tudorgche Claudia
="Tahoratar Ceniral Anil Potebild

Lohorator Apfi Potabild Targovisie

Reprodiicerea buletinului de analizd fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se réfera numai la proba prelevata si analizata.

F-17:6/2 Exemplar nr. 3
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Otrdonarita 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1137

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu, sat Balanesti, str.Mihai Viteazu,

nr.112, Ene Dumitru
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 313

Scopul aiializei: vetificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 1231
Data si ora prelevarii probei: 25.04.2023/17:40
Data si ora receptiei probei: 25.04.2023/19:00

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Data si ora efectuarii analizei: 25.04.2023/21:00

Data si ora finalizarii analizei: 28.04.2023/15:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.04.2023/15:10

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e determinata _
I —— . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli e 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PAR-AMETRI'I INDICATORI ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. ) determinata
o i » SR EN ISO 9308-1:2015
_ Buacterii coliforme e I 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C HECA ml St 0 SR EN ISO 6222/2004
o L o anormale
Nr. de colonii la 37°C LHRC/E Lo 0 SR EN ISO 6222/2004
- , e anormale

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbuleth Bogdan
i 2 \‘) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
S>1aborator Central Apd Potabild

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA

Biolog Dutu Florina

Lehorator Apll

Fotabild Targoeviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1211

Solxcntant SECTIA TITU Fisa prelevare nr:1232
Loc de prelevare: Colacu, sat Stanesti, str.C-tin Brancoveanu, nr.7, Parc | Data si ora prelevarii probei: 25.04.2023/17:55
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 25.04.2023/19:00
Cod proba: 319
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare | Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei:25.04.2023/19:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:26.04.2023/01:45
Preleévat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 26.04.2023/13:00
~ Metode de prelevare:1SO 5667- 5/2017 SR EN ISO 5667- 1/2022; SR EN IS0 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parainetrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
. e . determinata
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1/20,1°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla20°C 2500 411 SR EN ISO 27888:1997
‘Turbiditate NTU 4) 0,79 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 s e 0,14 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,17 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual llber % mlgl‘of(z:ﬁ’a?m 7 82 -
Amomu (NH4 ) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust 5 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3 ) - mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
7N1tr1t‘1 NO») mg/l = Sﬁtge;ertzzemr - Eﬁ }ESI\? 22(56777777;i2000()22/c91:2006
‘Mangan g/l 50 - SRISO 6333:1997
Fier (Fe*', Fe3+) pg/l 200 2 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magnezm Ggrr;iie - SR 1SO 6059:2008
Indice de permanganat mgO/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI). g/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

l)Acceptablla f)entru consumatorl si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modlﬁcarl anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ

= “sub limita dé cuantificare a metodei

> LQ: amoniu<0,020mg/l;

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbulety Bogdan i w TACQ# iFANIA DE APA

ROGVISTE - DAMBOVITA S.A.

~="Tchorator Central Ap3 Petabil
Laborator Apd Fotabil Targoviste &1

Reproducerea buletirilui de-analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F=17-6/2 Exemplar nr. z
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" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministérul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1138

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelévare: Colacu, sat Stanesti, str..Constantin
Brancoveanu, nr.7, Parc

Punct prelevare: robinét cisinea

Cod proba: 319

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor
stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 1232
Data si ora prelevarii probei: 25.04.2023/17:55
Data si ora receptiei probei: 25.04.2023/19:00

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Data si ora efectuarii analizei: 25.04.2023/21:00

Data si ora finalizarii analizei: 28.04.2023/15:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.04.2023/15:10

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e e . determinata
Py SR EN ISO 9308-1:2015
- Bschetichiacoli | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi irtestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e ) determinata o
) . SR EN ISO 9308-1:2015
~ Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Tt tinglisican 1 SR EN ISO 6222/2004
. . L P ) anormale ,
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Yiema smodificgs] 0 SR EN ISO 6222/2004
. - . . anormale

SEF LABORATOR,

RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulefu/Bogdan

COMPANIA DE APA

Biolog Dutu Florina

e

E ( TARGOVISTE - DAMBOVITA SA.
o
="1chorator Ceniral Apéd Potabili

Laborator Apd Petabilii Targovisie

Reproducerea biiletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1212

Sollc1tant SECTIA TITU Fisa prelevare nr:1233
Loc de prelevare: Colacu, sat Ghimpati, str.Barbu Petre Marin, nr.371, Data si ora prelevarii probei: 25.04.2023/18:05
Nicolae Maria Data si ora receptiei probei: 25.04.2023/19:00
Punct prelevare: robinet cisimea
Cod proba: 320 ; Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare
ziua 1 Data si ora efectuarii analizei:25.04.2023/19:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:26.04.2023/01:45
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 26.04.2023/13:00
_Prelevat de: Lixandru Gabriela
Metode de prelevare: 1SO 5667- 5/2017 SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
. . N ] determinata |

Concentratia ionilor deH |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,3°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/em1a20°C 2500 407 SR EN ISO 27888:1997
‘Turbiditate NTU 4) 0,55 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 ks g 0,13 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,16 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % e 81 .
Amoniu (NHs") _mg/l 0,5 ‘ SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros 3 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust B 3 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO2) mel T s - SR EN 26777:20021C51:2006
‘Mangan gl 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe*) gl 200 - SR 1SO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GSrrriiie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 a SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pcntru consumatori si fara ‘modifican anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale 3) Acceptabil pentru consumaton si
fata modificari anormale ; 4) Acceptabila pefitru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub liffiita de cuanitificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORAT

Ing.chim.Sirbule

Bogdan

PANIA DE APA
\ TARQQ%’IS’E DAMBOVITA S.A.

Lﬂbsmfar Central Apdl Potabild
Lehorator Apl Potahilll Thrgovists

Reproduceréa buletimilui de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera niimai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2
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RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia

Exemplar nr. 3




"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia-Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1139

“Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu, sat Ghimpati, str.Barbu Petre Marin,

nr.371, Nicolae Maria
Punct prelevare: robinét cismea
Cod proba: 320

Scopul analizei: verificatea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1
Produs analizat: dpa potabila
Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 1233

Data si ora prelevarii probei: 25.04.2023/18:05
Data si ora receptiei probei: 25.04.2023/19:00

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita

Data si ora efectuarii analizei: 25.04.2023/21:00
Data si ora finalizarii analizei: 28.04.2023/15:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.04.2023/15:10

~ Meétode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 194’58/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

~ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
L determinata
e e SR EN ISO 9308-1:2015
~ Escherichia coli PG 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml1 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e o i determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
_ Bacterii coliforme | UFC/00ml | 0 g SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. ‘AC UFC/1 ml Fara modificari
B rNr. .de colonii .la\22 C‘ e | p— 0 SR EN ISO 6222/2004
) i & UFC/1 ml Fara modificari
4 Nr. de 709101‘11}1 la 37 C, oo 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LAB TOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Loborater Central Apd Potubild

Ing.chim.Sirbylefu Bogdan (5 ! AQ_‘QMPANM‘ DE APA
i } ( ) TARGOVISTE - DAMBOVITA SA.

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este INTERZISA!

Leborator Apé Potahili Térgoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. j




"~ COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

‘Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1213

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr:1234

Loc de prelevare: Colacu, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/09:25
Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/12:50
Cod proba: 314

Scopul analizei: vetificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare | Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
ziua 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei:26.04.2023/19:05
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:26.04.2023/23:55
Prelevat dé: Marisac Miodra o Data si ora eliberarii rezultatului: 27.04.2023/13:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

o NE— , determinata

Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,5/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cemla20°C 2500 590 SR EN ISO 27888:1997
‘Turbiditate NTU 4) 0,72 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2200”11 gy e 0,50 SR EN SO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,55 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual Iibef{ % mlg'(j?z/fc’a?m 91 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ | SR 1S0 7150-1:2001

Culoare % 1) 1) SR ISO 7887:2012 —metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust B - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

N NDT) mel st - SREN 267772002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe*") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Summa de calciu si magneziu e - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat g0/l 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 g SR 1S0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 . STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori st fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anorfale ; 4) Acceptabila'pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SL.Q = “sub limita dé cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

R, i, RESPONSABIL ANALIZA,
Bogdan COMPARIA PE APA Chim Tudorache Claudia
Q) TARGOVISTE - BAXBOVITA S.A. ]

|
Laberator Central Apd Potabili Q_

Laborstor Apt Potaaili Targovisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. ‘{
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti ~ Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1140

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu, iesire statie
Punét prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 314

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr:1234
Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/09:25
Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/12:50

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 26.04.2023/14:30

Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/08:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;5R EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. L , determinata
Y e . SR EN ISO 9308-1:2015
Eschencnfacpy | Lo 5 ¢ SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
] ] o 1o ] determinata
; b8 e SR SR EN ISO 9308-1:2015
- Bacterii coliforme | UFC/I00ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
) e g o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii 1{av 22 G 7 N 0 SR EN ISO 6222/2004
) Ry 5 UFC/1 ml Fara modificari
7 Nr. de colonu‘la 37°C anormale 6 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABO }OR,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan {K COMPANIA DE APA

RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

Laborster Central Apd Potabild

\ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. -
‘ &~

Lahersior Ap Potabils Targovisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1214

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr:1235
Loc de prelevare: Colacu, sir. Libertatii, nr. 74, Gradinita ”Casa Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/09:40
Piticilor” Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/12:50

1 Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 315 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Clandia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare
ziua 2 Data si ora efectuarii analizei:26.04.2023/19:05
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:26.04.2023/23:55
Volum proba: 1000 ml ' Data si ora eliberarii rezultatului: 27.04.2023/13:00

Prelevat de: Marisac Mioara

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
; . o _ determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | pS/cmla20°C 2500 447 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate = , NTU 4) 0,76 SR EN ISO 7027-1:2016
; ; >0,1 statie,rezervor ' .

Clor rezidual hber , mg/l S 0.1 - <0.5 retea , Q,30 , SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002
IR A 1 min. 80% din
Clqr remdualA hberr S % clortotal 94 -
Amoniu(NHsH) | mgl 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros o , - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati NO3) , ) mg/l 50 T . SR ISO 7890-3:2000

< s o ) 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO>) - mg/l 0,5 retea - | SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan I T 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe*) | ngl 200 : SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GeGrr;iie = SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 5 SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) i mg/l 250 = . SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 . STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumator si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anorrhale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notdtia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO Jl"OR, . RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbyletu Bogdan | Ez "COMPARIA DE APA } Chim Tudorache Claudia
TARGOVISTE - BAMBOVITA S.A
="1ahoraior (onirat Ao Polchild

Lahorator Apl Fotabild Targovisie

0

Reprodiicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera rumai la proba prelevata si analizata,

F=17-6/2 : Exemplar nr. "Z
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborato¥ inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1141

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu, str.Libertatii, nr.74, Gradinita ,,Casa
Piticilor”

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 315

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —
stocare, ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Marisac Mioara

dezinfectie rezervor

Fisa prelevare nr:1235
Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/09:40
Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/12:50

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 26.04.2023/14:30

Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/08:15

Metode de prelevare:1ISO 5667-5k2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

- PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e ] ) determinata
sk d . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli | BRI 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
‘PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e L determinata
S sl o SR EN ISO 9308-1:2015
- Bacterii coliforme (HRCAGmI 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
) %% UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de qolonu la 22 C ——. 10 SR EN ISO 6222/2004
.. x UFC/1 ml Fara modificari
kNr. dercolonu‘la 37 C anormalo 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LAB TOR, RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA
TARGGWSTE ﬂﬁé"gﬂyim S.A.

Biolog Dutu Florina

Ifig.chim.Sirb le‘/[u Bogdan K

~="Lahorator Central Apd Petabile
Lshorator Apdi P

T

otahild Térgovisie

Reproduceréa buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-172
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
 Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1215

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr:1236

Loc de prelevare: Colacu, sat Sabiesti, str. Scolii, nr. 206, Avasiloaie Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/10:00
Niculina Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/12:50
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 316 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei:26.04.2023/19:05
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:26.04.2023/23:55
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 27.04.2023/13:00

Prelevat de: Marisac Mioara _

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
] determinata
Concentratia ionilor de H ~ Unitati pH >6,5 - <9,5 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | pS/cmla20°C 2500 470 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate o NTU 4) 3,16 SR EN ISO 7027-1:2016
: - >0,1 statie,rezervor .
Clor remdual liber ] mg/l >0.1 - <0,5 retea 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002
o ‘ oV min. 80% din ]
Clor temdual liber - % | clor total 87
Amoniu (NH4") , mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare _ ‘ 1 - 1) 1) SR I1SO 7887:2012 — metoda C
Miros ST - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust , - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3?). , 4 g/l 50 2 SR ISO 7890-3:2000
N g 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NOy) | md 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan , , g/l 50 = SR ISO 6333:1997
‘Fier (Fe?',Fe*) ng/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gf;i‘;ie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat_ - mg0y/l 5 2 SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) . mg/l 250 : - SR ISO 9297:2001
Sulfati 4 mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara_modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anorfhale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO OR, = RESPONSABIL ANALIZA,
Ihg.chim.Sirbulefu Bogdan COMPARIA DE APA Chim Tudorache Claudia
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. ‘
"1eborater Ceniral Apd Polubi ”1

Reprodicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F+17-6/2 Exemplar nr. :?
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

~ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inrégistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr.v662/2l5.07.2022 Str.Gaesti — T?lrgoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1142

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr:1236

Loc de prelevare: Colacu, sat Sabiesti, str.Scolii, nr.206, Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/10:00
Avasiloaie Niculina Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/12:50
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 316 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei; vetificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 26.04.2023/14:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2023/12:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/08:15
Prelevat de: Marisac Mioara ;

Metode de prelevare’:ISO,5667-5/20177;SR EN ISOVS667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISOV 19458/200;7;SR EN ISO 5667-14/2017

~ PARAMETRITI MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
; N determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
~ Escherichiacoli | UFC/100m 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
, PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. . e . . ] determinata
. ST A SR EN ISO 9308-1:2015
- ,BaCteru (7:0>117f0rn‘v13> UFC(IOOml 0 ) 0 ) SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
. . o UFC/1 ml Fara modificari
» Nr. de »ccl)lon11“la“212 C o 7 snormile 6 _ SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C UPLAml Pl Mhaiiichn 0 SR EN ISO 6222/2004
o A n . anormale
SEF LABORA ‘ R, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulet gdan Biolog Dutu Florina

= o
Lobsrator Central Apd Potabils
Leborator Apd Potobild Targoviste

(YP~. COMPANIA DE AP ) f"“a‘;ﬁz:zﬁ
ﬁ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.4.

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera niumai la proba prelevata si analizata.

F:17-7/2 Exemplar nr. 3
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_ Laborator inréegistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

- BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1216

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr:1237

Loc de prelevare: Colacu, sat Balanesti, str. Mihai Viteazu, nr. 112, Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/09:50

Ene Dumitru Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/12:50
Punct prelévare: robinet cisiea

Cod proba: 317 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei:26.04.2023/19:05
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:26.04.2023/23:55
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 27.04.2023/13:00

Prelevat de: Marisac Mioard

" Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
_ . L determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/em1a20°C 2500 463 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 3,62 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber | mgl 2206,11 T e oo 0,27 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,30 SR EN ISQ 7393-1:2002
Clor rezidual liber % e e 90 y
Amoniu (NHs) . mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare . - , 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros o _ - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust S e - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO357) o mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO) | gl o1 Sﬁt;e;ei?:iewor } Sg ?1\? 2266777777:;22000022/@1:2006
Mangan S pg/l 50 = SR IS0 6333:1997
Fier (Fe** Fe*H) | g/l 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Aol - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) e mg/l 250 = SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/1 250 . STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

 SEF LABO /TOR, = 7 RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbyletu Bogdan | z w mggg‘sgjﬁf ?Z;agi (?5 “;A] Chim Tudorache Claudia
=" Taheratar Centrel Api Potabil?

Laberaior Api Potabild Téfgavigig (

Reproducerea buletinului de analiza fara dcceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera niumai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar or. 3
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" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman _

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
‘Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

" BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1143

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu, sat Balanesti, str.Mihai Viteazu,

nr.112, Ene Dumitiu
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 317

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr:1237

Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/09:50
Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/12:50

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 26.04.2023/14:30
Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/08:15

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e _ ) determinata )
o et . SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichia coli P 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
, ,PARAMETRII INDICATORI ]
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
o _ determinata
: o o SR EN ISO 9308-1:2015
B Bagtern cohformel o UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Ficg toalive 7 SR EN ISO 6222/2004
: . L L . anormale
Nr. de colonii 1a 37°C UFC/1 ml L 10 SR EN SO 6222/2004
anormale

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbul ogdan Kw

Reprodiicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A.

=T i
{nherater Centrol Apdi Porabild
Lahorator Apd Porcbild Targovisie

Rezuldtatul analizelor se réfera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. ]




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

~ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
‘Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

'BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1217

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr:1238

Loc de prelevare: Colacu, sat Stanesti, str. Constantin Brancoveanu, Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/10:10

nr. 7, Parc Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/12:50
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 318 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei:26.04.2023/19:05
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:26.04.2023/23:55
Volum proba: 1000 ml \ Data si ora eliberarii rezultatului: 27.04.2023/13:00

Prelevat de: Marisac Mioara

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN SO 5667-3/2018; SR EN 15O 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
o . ) ) . determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,5/20,0°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate  uS/em1a20°C 2500 449 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate b NTU 4) 1,21 SR EN IS0 7027-1:2016
; ’ ) >0,1 statie,rezervor .
Clor rejz1dua1 liber o | mig/] 0.1 - <0,5 reten 0,29 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002
P il ’ ' min, 80% din
Clor rezidual liber o 7 % 7 % ] 91 -
Amoniu (NH1). mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare ] , . - 1 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust B . 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) ol mgh 50 - SR ISO 7890-3:2000
S e E 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Niriti NO) | mgll 0,5 retea - 'SR EN 26777:2002/C91:2006
‘Mangan L ugt 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe** 1 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
) NP Grade : .
Sumar de cglcml si magpeglq | Germame | = SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat | “mgOu/l , 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) N mg/l ; 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati , mg/t 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumator si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consurhatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub lirnita dé cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/!;

3
SEF LABORPAT R, RESPONSABIL ANALIZA,
Ei CGMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia
w TARSOVISTE - DAMBOVITA S.A.
Ty

<
{aborator Central gl Potsbild
Lahosator Apé Poicbild Tirgovisie

Reprodiiceea buletimilui de analiza fara acceptul seris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera mimai la proba prelevata si dnalizata.

F-17:6/2 Exemplar nr. 7

Pagl/1



"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

__Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inrégistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1144

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu, sat Stanesti, str..Constantin

Brancoveanu, nt.7, Parc
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 318

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Voluin proba: 500 ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr:1238

Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/10:10
Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/12:50

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 26.04.2023/14:30
Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/08:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN.ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

' PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
o , ] determinata ,
S o SR EN ISO 9308-1:2015
~ Escherichia coli DIFCHibm] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi inteéstinali UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
~ PARAMETRII INDICATORI .
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
v _ . determinata
T . SR EN ISO 9308-1:2015
~ Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 0 'SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
e 6 UFC/1 ml Fara modificari
| VNr. de colom1 1ay22 c E anormale 10 SR EN ISO 6222/2004
i G UFC/1 ml Fara modificari
Nr de colon117v1a737 ,C o anormale 10 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulety Bogdan Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

(Y} COMPARIA DE APA
w FTARGOVISTE - DAMROVITA S.A.

e

|

L

=" ahoroter Ceniral Apd Potabils
Leharator Aph Poiabild Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F=17-7/2
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

- LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1218

Sollc1tant SECTIA TITU Fisa prelevare nr:1239

Loc de prelevare: Colacu, sat Gimpati, str. Barbu Petre Marin, nr. 371, | Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/10:20
Nicolae Maria Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/12:50
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 319 » Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificatea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare

Ziua 2 Data si ora efectuarii analizei:26.04.2023/19:05
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:26.04.2023/23:55
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 27.04.2023/13:00
Prelevat de: Marisac Mioara ]

Metode de prelevare:ISO 5667 :/2017 SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
e , . ‘ ‘ determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,5/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmia20°C 2500 471 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate NTU 4 1,21 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mel e e 0,26 SREN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002
CIOr- rgzidUal liber - % Hug’of(z:)/;’a?m 93 -

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust , - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 » SR ISO 7890-3:2000
Fiei (NO7) mel i - SREN 267773002/C91:2006
Mangan g/l 50 s SR ISO 6333:1997

Fier (Fe**, Fe3*) g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GSrrriiie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - 'SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/] 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara miodificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anorale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub lithita'de cuantificare a métodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan Kﬁ
glabm‘ﬁmf

COMPANIA DE APA 1
TA! REOVISTE - Bak 74 5.4

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este IN. TERZISA!
Rezultatul andlizelor se refera rumai la proba prelevata si analizata.
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RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia
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Exemplar nr. Z




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1145

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu, sat Ghimpati, str.Barbu Petre Marin,
nr.371, Nicolae Maria

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 319

Scopul analizei: vérificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor
stocare, ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevit de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr:1239
Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/10:20
Data si ora receptiei probei: 26.04,2023/12:50

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 26.04.2023/14:30

Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/08:15

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

_ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
o . determinata
et ALt . SR ENISO 9308-1:2015
_Eschierichiacoli UFC/100ml 0 0 " SREN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
, PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. ) determinata
_— v 55 SR ENISO 9308-1:2015
B Bacteru cohforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C SLd Fars modificar. 10 SR EN ISO 6222/2004
: y— . e L anormale )
e o UFC/1 ml Fara modificari
7 Nr de colonii la 37‘ C ' anormale 1 SREN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulgtu Bogdan

{ CDMPARIA DE APA
\ A
~tme |

Biolog Dutu Florina

RGOVISTE - DAMBOVITA 5.4. I)W

= Lohorafor

Cantrel Ap#t Poiabiid

Lohorater Apli Peiohilil Targovisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. 3




